SERVICIO 



Con Daavlin no tendra problemas 
usted tendra soluciones 



Estomos comprometidosen ayudarte a protege/ su inversion por/o queleproporcionornosel 

mejor servicio tecnico y apoyo en su negocio. 

Nuestro staff de Servicio Tecnico Yiajapor todo el rnundo para que usted pueda rectbir un 

soporte de prrmera y nuestros conocimien Cos. 

Los c/ien les de Daavlin nan descubierto que nuestro rdpida respuesto a sus necesldades es 

mcampo/ab/e en to Industrie de /a fototerapla. 



GARANTIA 



Program as de Mantenimiento yGarxntia 



Ofrecemos programas de garantia mas extensos que los regulares. 
Durante todo ese uernpo /os programas de montemmlen to estrin dispomb/es >< su 
objevvo es nunimizor o> elirninar el tiempo de inactividad de su equipo, momenemos Jos 
equipos funclonando con /a maxima eficienaa y nos preocupamos pot montener activa 
sunueva umdad Sene 3 SP. serie 3 PC 6 seme 3X 
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Los Antares 255-265 Surco 

Lima 33 

Telf: 271-6391 /272-1&39 

Telefax: 271-9859 / 273-0393 

www.phymed.com.pe 
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SERIE 3 



LLEVANDO l-A FOTOTERAPIA A 

IN NIVEL TOTAI AlENTK NU Y< t 




3 SERIES SP 




TECNOLOGIA • • • 

Una Tradiciqn Daavlin 

IClaroqie estamospor uklante de los DKM \s 



La Serie 3 SPy Sene 3 PC representor) un pionero salto en la innovation de la fototerapia. 
Ademos de su novedoso software Smart Touch ' ". hemes eauif>ado la Serie 3SPyla3 PC 
con funciones de fdcil operation y sistemo de outosegundad. 
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CON FORT 



Una Caracteristica Original de Daavlin 

i a comodidad de i n paciente genera i \a auk :< :k >\ 

Entendemos la ansiedad y ei temor que muchos pac rentes con psoaasis y vitiligo puedan 
experimental Es por eso que nuestras cabinas poseen una serie de comodidades para 
sus usuarios. 

Nuestro software Smart Touch '"' realmente infbrma al paciente de los avarices del 
tratamiento y el tiempo restante. pues nos hemos dado cuenta que un paciente 
informado es un paciente retajado. 



C ALIDAD 




La Manera Daw lin 

tq l ikn < lonocla i in equip* ) de pototerapia cm "k quita el stress? 



Daavlin ha sido durante mucho tiempo el Uder Mundial en innovation, tecnologia y 
diseno en la fabrication de equipos de fototerapia. Nos complace pensar que nuestios 
nuevos equipos Sene 3 SP y Serie J PC son nuestras ultimas obras maestves. 
Su resistente cubierto exterior le permite una facil limpieza y sus interruptores de 
seguadad para paciente lepermiten operar incluso en caso de alguna faila del sistema. 



3 SERIES PC 






FACIL DE USAR 



CUDADOS ESPECIALES DAAVLIN 

I V EQl ll'i ) DE TRABAJO ( I INTENT! I ES I \A CLJNH -\ FELIZ N!< St ITRI IS LOSABEMI >V 



Hemos creado nuestro trabajosolido sistemo operativo Smart Touch m 

Ofreciendo el mejor control en los planes de tratam'rento de los bacientes {y control de las dosis de 

seguimiento). el Smart Touch almacena los datos de coda pacien te que lo usa. 

hteralmente es casi imposible admmistrar uno dosis incorrecta. 



La Nueva Serie 3SP„ Serie 3PC y Serie 3X 
Fuerte, S<51ida y de Avunzada. 

£n Daavlin. tenemos una tradictonal histona de innovacion y calidad. Nuestra 
Sene 3 SP. Sene J PCy Serie JXson lo maestro de la mas actualizaday avaraada 
tecnofogio dispon ible en elmercado de la fototerapia. 

La Serie 3SPyla Sene 3 PC induyen nuestro nuevo software Smart Touch. el cual 
ofrece los avances en el planteamiento. gestion y seguimiento en el tratamiento 
con fototerapia. 

La Serie 3 SP tiene coma caracteristica user un orcfenador interactive montodo 
en fa unidad equipado con pontallo Soft Touch, mientros que la unidad PC utilza 
una computadora de escntorio para el control y la dosimetria. 

La Serie Xposee un panel para el con trol de la dosimetria. 





CARACTERISTICAS 



3 S E R I E S S P 



■ Fdcil ingreso de datos en la pantalla de toque 'Touch Screen " 

• Unidad de control mo ntado 

• Funcion de medidorde potentia con Dosimetro Integrado 

• Docenas de protocolos de tratamiento. editables y con calculo automatico de las dosis 

• Base de datos de paciente con espacio para un numero ilimitado virtual de patientes 

• Seguimiento y rendicion de cuentas de usuano 

• Block de notes para comentarios especificos del paciente 

• Sistema de mensajes por avisos de vozmultilingue 
< Impresion de registros de los patientes 

' Impresion de reportes induyendo datos del disposi two Report '. Repon Wizard ' y 
Daily Summary " 

■ Po tente sistemo de buferes que garantizan la seguadad de los datos. incluso durante 
cartes de energia 

• Es tilo de Alto Tecnolagia 

• Sin cubierta. espacio eficiente disenado con das (2) poderosos ventiladorespara 
comodidad del paciente. 

• Discrete ventano de observocjan 




3 Series P C 



Tablero de control con tectado y mouse 

■ Unidad y tablero de control que puede se/ ubicado hosta 200 pies de 
distanaa. 
Todas las mismas caracteristicas de la Serie 3 SP 




3 S E R I E S X 
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Funcion de medidorde potenaa con Dosimetro Integrado 
Po tente sistema de buferes que garantizan la seguadad de 
losdatos. incluso durante cortesde energia 

■ £s tilo de Alto Tecnologia 

Sin cubierta. espacio eficiente disenado con dos (2) poderosos 
ventiladorespara comodidad del paciente. 

■ Discrete ventana de observacion 

Po tentes lectures de salida en t iempo real, lecluro de horas de 

uso de las lamparos 

y realiza el ultimo tratamiento con el toque de un baton 
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